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Uczestnicy postępowania









o zamówienie publiczne

dotyczy: zamówienia publicznego na dostawę materiałów dla oddziału intensywnej terapii
 (54 PU 18)

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie przekazuje odpowiedź na prośbę o wyjaśnienie zaproszenia  skierowaną do zamawiającego przez wykonawców:

	LP
	Pytanie
	Odpowiedź

	Pakiet 1

	1. 
	Czy w Zakresie Pakietu Nr 1 pozycja Nr 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie układu oddechowego wykonanego z PCV z łącznikiem „Y” z portem temperatury zabezpieczonym korkiem na lince, odłączalnymi ramionami umożliwiającymi wpięcie nebulizatora i elastycznymi łączami 22F z mocowaniem do podwieszenia, wersji czystej mikrobiologicznie?


	Tak

	2. 
	Czy w Zakresie Pakietu Nr 1 pozycja Nr 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie układu oddechowego pediatrycznego do aparatów do znieczulenia o długości 150cm?


	Tak

	Pakiet 3

	3. 
	Pakiet  3 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  jako równoważny anestetyczny obwód oddechowy  jednorazowego użytku dla dorosłych   o średnicy 22mm,  ze złączami 22mm wykonanymi z miękkiego materiału EVA; składający się z trzech rur zmiennej długości: dwie rury (wdech i wydech) rozciągliwe do 200 cm oraz dodatkowej gałęzi do worka oddechowego rozciągliwej do 150cm; worka oddechowego bezlateksowego o pojemności 2 litra;  kolanka z portem kapno z zakręcanym koreczkiem;  łącznika typu  Y z dwoma portami z zatyczkami przytwierdzonymi na stałe do obwodu; łącznika prostego 22M-22M; kapturka 22mmF zabezpieczającego układ.


	Dopuszczamy takie rozwiązanie.

	4. 
	Pakiet  3 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  jako równoważny anestetyczny obwód oddechowy jednorazowego użytku  dla dzieci o średnicy 15mm,  ze złączami 22mm wykonanymi z miękkiego materiału EVA; składający się z dwóch rur wykonanych z polipropylenu o zmiennej długości – rozciągliwych do 180 cm oraz dodatkowej gałęzi do worka rozciągliwej do 150cm; worka oddechowego bezlateksowego o pojemności 1 litra;  kolanka z portem kapno z zakręcanym koreczkiem;  łącznika typu  Y z dwoma portami z zatyczkami przytwierdzonymi na stałe do obwodu.
	Dopuszczamy takie rozwiązanie.

	5. 
	Pakiet 3 poz. 2


Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy o długości rur 180 cm?
	Tak

	6. 
	Pakiet 3 poz. 2


Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy o długości rur 150 cm?
	Tak

	7. 
	Pakiet 3 poz. 2, 3


Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy rozciągliwy- z pamięcią kształtu (karbowany w środku)? Pragniemy zauważyć, że jednoczesny wymóg rur gładkich w środku i karbowanych wyklucza się.


	Tak

	8. 
	Pakiet 3 poz. 2, 3


Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy gładki w środku? Pragniemy zauważyć, że jednoczesny wymóg rur gładkich w środku i karbowanych wyklucza się.


	Tak
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